MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SERGIO E. BERNALES” N° -2020-SA-DG-HNSEB

RESOLUCION DIRECTORAL
camas, &1 3 AGU 2020

Visto: La Nota Informativa N° 303-2020-OSGM-HNSEB, la Oficina de Servicio Generales y
Mantenimiento, solicita aprobacién, del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Infraestructura y Equipamiento del Hospital Nacional Sergio E. Bernales;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo VI del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, sefiala que es de interés
publico la provisién de servicios de salud, cualquiera sea la persona o institucidon que lo provea, siendo
responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de
prestaciones de salud a la poblacién, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y
calidad;

Que, la Ley N2 26842, Ley General de Salud, en su articulo 37° establece que: “Los establecimientos de
salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o su modalidad de gestién, deben
cumplir los requisitos que disponen los Reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de
nivel nacional en relacién a la planta fisica, equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y
control de riesgos relacionados con los agentes ambientales fisicos, quimicos, biolégicos y ergonémicos y
ademds que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los mismos”;

Que, con Decreto Legislativo N° 1155, se dictan medidas destinadas a mejorar la calidad del servicio de
salud, mediante acciones de gestion que permita mejorar condiciones que garanticen una adecuada
cobertura de prestaciones de salud a la poblacién, en términos socialmente aceptables de seguridad,
oportunidad y calidad;

Que, el Reglamento de Organizacidn y Funciones del Ministerio de Salud aprobado con Decreto Supremo
N°008-2017-SA, establece que entre otras materias, en infraestructura y equipamiento en salud; el cual es
competente para la gestion, operacién y articulacion de las prestaciones de servicios de salud de alcance
nacional pre hospitalarios y prestaciones de servicios de salud hospitalarios en los Institutos
Especializados y Hospitales nacionales; asi como de la prestaciones de servicios de salud de los
establecimientos de Lima Metropolitana;

Que, el articulo 5° del Decreto Legislativo N° 1155 establece que los planes multianuales de
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud, a nivel nacional, se
elaboraran de acuerdo a los lineamientos técnicos que establezca el Ministerio de Salud, mediante
resolucidn ministerial;

Que, mediante Resolucién Ministerial N° 533-2016/MINSA, se aprueba el Documento Técnico
“Lineamiento para la Elaboracién del Plan Multianual de Mantenimiento de Equipamiento y la
Infraestructura de los Establecimientos de Salud”, cuya finalidad es fortalecer la gestién del
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud para contribuir a
mejorar en la prestacidn de servicios de salud a nivel nacional;

Que, mediante Resolucién Ministerial N° 332-2019/MINSA aprueba los Planes Multianuales de
Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en Establecimientos de Salud Lima Metropolitana
2019-2021", en el que se encuentra comprendido en el referido Plan, entre otros el Hospital Nacional
/ Sergio E. Bernales;

Que, la Resolucién Ministerial N° 850-2016/MINSA, aprueba la Norma para la elaboracidn de los
documentos normativos del Ministerio de Salud, la cual tiene como objetivo establecer disposiciones
relacionadas con los procesos de formulacién, aprobacién, modificacién y difusién de los documentos
normativos;
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Que, mediante la Nota Informativa N° 287-2020-0OSGM-HNSEB de fecha 03.AG0S.2020, la Oficina de
Servicios Generales y Mantenimiento, en el marco de la normativa sefialada precedentemente, acciona el
proyecto del “Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura y Equipamiento del
Hospital Nacional Sergio E. Bernales 2020, y obtenido la visacién correspondiente por la Oficina Ejecutiva
de Planeamiento Estratégico, conforme se desprende del Memorando N° 654-2020-OEPE-HSEB,;

Que, mediante la Nota Informativa N° 303-2020-OSGM-HNSEB de fecha 23.SET.2020, la Oficina de
Servicios Generales y Mantenimiento, habiendo obtenido la aprobacién que se sefiala en el considerando
anterior por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, remite el “Plan de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Infraestructura y Equipamiento del Hospital Nacional Sergio E. Bernales 2020,
para la emisién de la resolucién;

De conformidad con el numeral 72.2 del Articulo 72° del TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2019-JUS, sefiala que Toda entidad es
competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su
misién y objetivos, asi como para la distribucién de las atribuciones que se encuentren comprendidas
dentro de su competencia”;

Que, en atencidn a lo solicitado a través del Visto y tomando en cuenta lo anotado en los considerandos
precedentes, resulta necesario generar el acto administrativo, por el cual se apruebe el “Plan de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura y Equipamiento del Hospital Nacional Sergio
E. Bernales 2020, conforme lo solicitado; y,

De conformidad con las normas contenidas en el TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, Ley de Procedimiento Administrativo General y en uso de las atribuciones conferidas
por el Art. 11° del Reglamento de Organizacién y Funciones del Hospital “Sergio E. Bernales” aprobado
mediante R.M. N2795-2003-SA-DM, modificando por R.M. N2512-2004-MINSA, R.M. N2343-2007-MINSA y
R.M. N2124-2008-MINSA; y, con la visacidn del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, del Director de la
Oficina Ejecutiva de Administracion y de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento
Estratégico.

SE RESUELVE:

Articulo 12.- APROBAR el “PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES 2020”, el mismo
que en anexo forma parte integrante de la presente Resolucidn.

Articulo 29.- Encargar a la Oficina Ejecutiva de Administracion para que a través de la Oficina de Servicios
Generales y Mantenimiento, realicen el cumplimiento del Plan aprobado en el Articulo 1° de la presente
Resolucion, asi como el seguimiento, evaluacién y supervisién del citado instrumento de gestion.

Articulo 39.- Déjese sin efecto, todo acto interno de administracién que se oponga a la presente
Resolucidn.

Articulo 42.- Disponer se remita el mencionado Plan a los érganos correspondientes y a la Oficina de
Comunicaciones, publique la presente Resolucién Directoral y el correspondiente Documento de Gestion,
en el Portal Institucional del Hospital Nacional Sergio E. Bernales.

Registrese, Comuniquese y Publiquese.
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INTRODUCCION

E! hospital Nacional Sergio E. Bernales, es un hospital de alta complejidad, brindando una
atencion de calidad y calidez que pueda generar reconocimiento y satisfaccién en nuestra
poblacién, mediante la atencion con equipos biomédicos en buen estado de funcionamiento
y de una infraestructura adecuada, el cual garantiza una atencion de salud integral y

especializada en forma oportuna y segura.

El Plan de Mantenimiento, tiene por objeto tener disponibilidad de equipos operativos,
seguros y eficientes para ser usados en nuestros pacientes y asegurar gue el personal
asistencial esté debidamente capacitado para un manejo adecuado. Igualmente la actividad
realizada por los usuarios de los equipos biomeédicos, es la de utilizar los equipos en
condiciones necesarias de operacion, con el objetivo de gue rinda eficazmente en un

servicio, en las condiciones optimas segun indicaciones del fabricante.

Dada la importancia de los equipos biomédicos, el Area de Equipos Biomédicos y
Electromecanico del HNSEB, ha elaborado el Plan Multianual con el objetivo principal de
mejorar la calidad y capacidad resolutiva de los servicios de atencion de salud de la
institucion, para contar el Equipamiento Biomedico y Mobiliario Clinico operativa mediante
la implementacion y la ejecucion del Plan Multianual de Mantenimiento de los Equipos

Biomédicos y Equipos Electromecanico.

El Plan Multianual de Mantenimiento de Equipamiento, se ha elaborado de acuerdo a la
Normativa Vigente, segin el Documento Técnico: “Lineamientos para la Elaboraciéon del
Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los
Establecimientos de Salud” aprobado con R.M N°533-2016/MINSA, acorde al Anexo N°Q7

— Formatos de Identificacion y Evaluacion de Equipamiento e Infraestructura.
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MARCO TEORICO

2.1. DEFINICION DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento se define como todas las acciones gue se brinda a un equipo, servicio
ylo infraestructura, teniendo como objetivo preservario y mantenerio a un estado que
brinde condiciones 6ptimas de funcionamiento, acorde a la funcién a la que fue

diseflada.

2.2. OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO

* Principalmente evitar los fallos de funcionamiento

= Prevenir los fallos, antes de que ocurran.

= Contar con la disponibilidad del equipo, servicio y/o infraestructura, cuando sea
requerida.

»  Garantizar la fiabilidad de los equipos e instalaciones fisicas.

= Satisfacer todos los requisitos del sistema de calidad de la institucion

» Aplicar permanentemente, las normas de seguridad segun el fabricante y/o normas
emitidas acorde a los 1ISOS.

« En lo posible, ejecutar por norma un mantenimiento preventivo, evitando al
mantenimiento de reparacion.

» Brindar la confiabilidad y seguridad, para los usuarios de equipos, servicios e
infraestructura.

2.3. TIPOS DE MANTENIMIENTO

2.3.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo es una actividad que se lleva a cabo para reparar el ;"
dario o falla encontrado durante el mantenimiento preventivo. En general, no se \
trata de un conjunto de acciones planificadas, ya que se realiza cuando un
componente ha sido dafiado. Su objetivo es restaurar la confiabilidad del sistema
y devolverlo a su estado original. //<)Q

2.3.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo, también conocido como mantenimiento planificado,

consiste en adelantarse a las posibles averias que puedan surgir

2, 4’/4” STREVX!
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2.3.3. VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

* Principalmente el riesgo de alguna falla o fuga, segun sea el caso, es
disminuido considerablemente.

» E| costo de este mantenimiento es menor a comparacion con el
mantenimiento correctivo

» La aparicion de fallos imprevistos es reducida.

FINALIDAD

Contar con los equipos electromecanicos, biomédicos, servicios basicos de agua desagle,
energia eléctrica, infraestructura, vehiculos entre otros, en buen estado de funcionamiento,
al margen de la antigliedad de los mismos, permitiendo cumplir con los objetivos de atencion

prioritaria a los pacientes y publico en general, que demandan atencion de salud en este
hospital.

OBJETIVO

Conservar, proteger y preservar la infraestructura y el equipamiento electromecanico, del
Hospital Sergio E. Bernales; mejorando la capacidad operativa, buscando garantizar la
calidad de la prestacion de los servicios al usuario.

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

= Establecer procedimientos, instrumentos para el diagnéstico situacional de cada
equipo dentro de la institucion, que permita examinar las condiciones del
equipamiento a fin de asegurar la eliminacion y control de riesgos en los pacientes,
asi como las condiciones 6ptimas de funcionamiento, reducido las posibles averias
y fallas provocadas por el mal estado de los mismos. I -

= Contar con un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos !
Biomédicos, manteniendo un alto indice de operatividad de los equipos.

» Evitar las paradas imprevistas no programadas de los servicios asistenciales dela ===

P Q\
institucion y causar molestias en nuestros clientes potenciales, desmedro en Ic;(a“(’
!f\’f
ingresos econémicos de la institucién y problemas derivados por eqmpﬁ%i'
Hw
3l
paralizados. f-.,\_f; \

» Disminuir costos, aumentar eficiencia y eficacia en el soporte tecnologico de lcs
equipos biomédicos y afines.
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= Desarroliar, conservar y operar la infraestructura fisica y areas comunes del Hospital
con criterios por nivel de riesgo, principios de sustentabilidad y normas técnicas
(Normatividad vigente), para el adecuado cumplimiento de las funciones sustantivas
y adjetivas del Hospital.

V. BASE LEGAL

Ley N° 26842, Ley General de Salud.

Ley N° 27345, Ley de Promocién del uso Eficiente de Energia.

Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud.

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica (modificada por las Leyes
N° 28522 y N° 28802 y por los Decreto Legislativo N°1005 y N°1091, publicados en el

Diario Oficial "E! Peruano" el 3 de mayo de 2008 y el 21 de junio de 2008,
respectivamente.

Ley N°27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N°29151, Ley General de del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Ley N°29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.

Ley N°29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud y el Plan Esencial del
Aseguramiento en Salud.

Ley N°29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Meédicos y Productos
Sanitarios.

Ley N°29662, Ley que prohibe y regula el uso de asbesto.

Ley N°29873 Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ley N°29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2013.

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante D.L. N°1017 y su Reglamento, ’L
aprobado por D.S. N°184-2008-EF.

Decreto Supremo N°138-2012-EF. Modificacién del Decreto Supremo No.184-2008-EF
que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N°016-2011-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia

Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. 7 om -{(9\
il Do \&
Decreto Supremo N°013-2002-SA, que aprueba el Regiamento de la Ley del Ministe;@ =
o]

de Salud. (r oyiaVichez, ¢
Decreto Supremo N°023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de Organizacion £

Funciones del Ministerio de Salud y sus modificatorias.

D. S. N°011-2008-VIVENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.



Decreto Supremo N°013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de
Salud y Servicios Médicos de Apoyo.

Decreto Supremo N° 053-2007-EM, Reglamento de la Ley de Promocién de Uso
Eficiente de la Energia.

Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversion Puablica.

Decreto Supremo N° 034-2008-EM, Medidas para el ahorro de energia en el Sector
Publico.

Decreto Supremo N° 009-2009/MINAM, Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Publico.
Decreto Supremo N°009-2010-SA, que aprueba la Politica Nacional de Hospitales
Seguros Frente a los Desastres.

Decreto Supremo N°047-2009-PCM, que aprueba el Plan Anual de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del afio 2009.
Resolucién Ministerial N°251-97-SA/DM, que aprueba las Normas Técnicas para el
Mantenimiento Preventivo y Conservacion de la Infraestructura Fisica de los
Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atencion.

Resolucion Ministerial N°016-98-SA/DM, que aprueba las Normas Técnicas para el
Mantenimiento Preventivo y Conservacion de la Infraestructura Fisica de Hospitales.
Resolucion Ministerial N°123-2001-SA/DM, que aprueba la Guia para el Mantenimiento
de la Infraestructura Fisica.

Resolucion Ministerial N°751-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N°018-
MINSA/DGSP-V01 denominada Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contra
referencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud.

Resolucion Ministerial N°993-2005/MINSA, que aprueba los Lineamientos de Politica
Sectorial para las Inversiones en Salud.

Resolucion Ministerial N°472-2007/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que
regula el pintado externo de establecimientos de salud del MINSA.

Resolucion N°147-2009/SBN, que aprueba la Directiva N° 005-2009/SBN Saneamiento
de los bienes muebles de propiedad estatal.

Resolucion Ministerial N°504-2011/MINSA, que aprueba Guia Técnica para el
mantenimiento preventivo del capnografo.

Resolucion Ministerial N°505-2011/MINSA, que aprueba Guia Técnica de Mantenimiento
Preventivo de equipo de cirugia laparoscopica de uso general.
/’Tu

Resolucion Ministerial N°507-2011/MINSA, que aprueba Guia Técnica para eI /’\%‘m

3 \ J 0 \&
mantenimiento preventivo de equipos de electrocirugia. f/* /
Resolucién Ministerial N°506-2011/MINSA, que aprueba Guia Tecnica para él Jorge fua\ ’i!cbﬂz’T
mantenimiento preventivo de incubadora neonatal estandar. \

Resolucion Ministerial N°526-2011/MINSA, Aprueban las Normas para la Elaboracion de "?»'9%' G =
Documentos Normativos del Ministerio de Salud.




¢ Resolucion Ministerial N°546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud
N°021-MINSA/DGSPN.V.03 denominada Categorfas de Establecimientos del Sector
Salud.

¢ Resolucion Ministerial N°572-2011/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N°
182-MINSA/DGSP-V.01 "Directiva Administrativa de Monitoreo del Desempefio de la
Gestion de Establecimientos de Salud del I, Il y lll Nivel de Atencién”,

* Resolucion Ministerial N°939-2011/MINSA, que aprueba la Guia Técnica para la
operacién y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua para sistemas de vapor.

o Resolucién Ministerial N°148-2013/MINSA, que aprueba el Documento Técnico
"Lineamientos para la Elaboracién del Plan de Equipamiento de Establecimientos de
Salud en areas relacionadas a Programas Presupuestales”.

e Resolucion Directoral N°003-2011-EF/6 8.01, que aprueba la Directiva N°001-2011-
EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica.

¢ Directiva N°003-2009/GAF-INDECOPI, Directiva sobre medidas de Ecoeficiencia.

ASPECTOS GENERALES

El Hospital Sergio E. Bernales, es un érgano desconcentrado de nivel Ill - 1, responsable de
brindar atencidon especializada a la comunidad del Cono Norte de la provincia de Lima,
especificamente a la poblacion de los distritos de Comas, Carabayllo, Independencia, Los
Qlivos, Puente Piedra y la provincia de Canta, ademas de las referencias nacionales del
sistema integral de salud (SIS), lo que acredita la demanda y por referencia brindar los
servicios requeridos a nuestra poblacién usuaria que en su mayoria pertenecen a los

estratos socioecondémicos C, Dy E.

El Hospital es responsable de brindar satisfactoriamente atencion de salud a la poblacion de
su ambito referencial brindando atencién integral ambulatoria y hospitalaria especializada,
con énfasis en la recuperacién y rehabilitacién de las patologias mas frecuentes, con un
adecuado sistema de atencién, y con un equipo de gestion, que agrupa a todos los

trabajadores en torno a la mision y vision.
6.1. AMBITO DE APLICACION 3

El ambito de aplicacion del Mantenimiento de infraestructura y Equipamiento es en el

Hospital Sergio E. Bernales, que brinda atencion mtegral ala pobla(:|on de toda edad

diagnostico intensivo, teniendo actualmente una mayor demanda de atencion, el ct{{a?
se viene incrementando cada vez mas la afluencia de pacientes que se atienden \Ag Jorge Legyua Milchez !

Seguro Integral de Salud. .% * &
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6.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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6.3. DIMENCIONES DEL HOSPITAL:

Area terreno inicial

Area construida:

- 606,285.52 m2

Sotano 0189 m2
Primer piso 015201 m2
Segundo Piso 0 1,443.33 m2
Area entre construcciones  : 8,358.90 m2

Area libre

Por el frente

578,100.47 m2

405.50 m (Av. Tupac Amaru)

Lateral derecho 881m.
Lateral izquierdo 486.41 m.
Por el Fondo 134.50 m.

ONcina de 2assorls Juridlea

Ofickna aptdemiolenla v Galud Amb,

Oficina ga Gestidn de Callgad

Opto. Farmacia

Dpto. ConsuMa Extarna y
Hoapitalizacion

Dplo. Patologls Clinles ¥
Anatomia Patslogica
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6.4 ESTRUCTURA ORGANICA DEL HSEB

= Direccion General

»  Organo de Control Institucional

= Oficina de Asesoria Juridica

= Oficina de Gestion de la Calidad

» Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental

» Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico
= Oficina Ejecutiva de Administracion

= Qficina de Logistica
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»  Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento
= Oficina de Econdmica

= Oficina de Personal

»  Oficina de Estadistica e Informatica

= QOficina de Apoyo a la Docencia e Investigacion
»  Oficina de Seguros

=  Oficina de Comunicaciones

Organos de linea:

» Departamento de Medicina

=  Departamento de Cirugia

= Departamento de Gineco -Obstetricia

= Departamento de Pediatria

»  Departamento de Odonto-Estomatologia

« Departamento de Consulta Externa y Hospitalizacion
« Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos

*« Departamento de Medicina Fisica y Rehabilitacion

» Departamento de Enfermeria

» Departamento de Anestesiologia y Centro Quirargico
= Departamento Patologia Clinica y Anatomia Patologica
» Departamento de Diagnoéstico por Imagenes

»  Departamento de Nutricion y Dietética

= Departamento de Psicologia

= Departamento de Farmacia

= Departamento de Servicios Social

6.5 CARTEA DE SERVICIOS

El HSEB presta de servicios de salud en cuatro servicios basicos, medicina con 10 e
especialidades, cirugia con 11: gineco-obstetricia con 7, Pediatria con 4; ademas de
otras especialidades como Medicina de Rehabilitacion, Psicologia, Odontologia,

Terapia Fisica, Ocupacional y de Lenguaje, Terapia del dolor y las Estrategias Sanitarias
Nacionales (17). Y los servicios de hospitalizacién de los departamentos, cuentan con

327 camas hospitalarias y 40 cunas, 49 consultorios para la atencion médic/,-a;“}i\'c')/“’“"fi@;}\\_
10

L . = Ay ©0 é";\
especializada ambulatoria, en dos turnos de mafiana de 8:00 a 14:00 horas y en la tag{;tfef Vi \7;
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de 14:00 a 17:00 horas.
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El HSEB, es un drgano desconcentrado de nivel lll-1, responsable de brindar atencién
especializada a la comunidad del Cono Norte de la provincia de Lima, especificamente a la
poblacién de los distritos de Comas, Carabayllo, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra
y la provincia de Canta, ademas de las referencias nacionales del sistema integral de salud
(S1S), lo que acredita la demanda y por referencia brindar los servicios requeridos a nuestra

poblacion usuaria que en su mayoria pertenecen a los estratos socioeconémicos C, Dy E.

El HNSEB cuenta con 79 afios de antigledad, prestando servicios de salud a la poblacion
de su ambito referencial, brindando atencidn integral ambulatoria y hospitalaria
especializada, con énfasis en la recuperacion y rehabilitacion de las patologias mas
frecuentes, con un adecuado sistema de atencién. Durante todos estos afios el HSEB se ha
abastecido de agua de pozo {no potable), toda vez que cuenta con una conexion provisiona!
a la red de agua potable de la Empresa de SEDAPAL, que no da abasto, en épocas de
verano.

7.1. COMPONENTE DE GESTION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICO DEL HSEB

a. La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento como érgano responsable de la
gestion de Infraestructura, equipamiento, mantenimiento de las diversas areas, tiene
como objetivo final prevenir los riesgos, proteger del dafio, recuperar la salud y
rehabilitar las capacidades de los pacientes, en condicion de plena accesibilidad y

de atencién a la persona desde su concepcion hasta su muerte natural.

b. En la actualidad el hospital cuenta con equipos de una gran parte de tecnclogia
innovada, de Ultima generacion en sus distintos servicios médicos, que desarrollan
trabajos de indole asistenciales y administrativos. Los componentes de estos
equipos son de significativo costo y el hospital a través de su equipo de gestion tiene
la obligacion de proteger y brindar limpieza a sus servicios, por ello la necesidad de
cumplir con las necesidades de las oficinas, Departamentos, Servicios
Administrativos y Asistenciales.

¢. Como unidad organica encargada de la Gestion y Mantenimiento de Infraestructura,
Instalaciones, Mantenimiento de Equipos Electromecanicos y Biomédicos, los
cuales se ejecutan de acuerdo al Plan de Mantenimiento previamente elaborado

acorde con la disponibilidad presupuestal gue se cuente para su cumplimiento.

,.—-.

SuperV|S|on del Servicio de Limpieza, Residuos Soélidos y Jardines. /fj.

» Realizar el Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones, Equipamien(éf
Electromecanico y Biomédico.

= Reposicion, instalacién y Mantenimiento de Equipos Electromecanicos.

. La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento es la encargada de centralizar

los requerimientos de todas las unidades comprendidas en nuestro Hospital, en lo



referente a la Infraestructura hospitalaria, Equipamiento Electromecanico y
Biomédicos, brindar seguridad a las personas en general, dar soporte técnico para
el adecuado funcionamiento del Hospital.

La capacidad resolutiva del HSEB debe ser fortalecida en infraestructura renovada
del equipamiento y de los equipos bio-médicos y electromecanico de acuerdo con
su nivel de complejidad y categorizacion. Por lo tanto, se debe responder a una
vision de futuro de un hospital moderno, que atiende la demanda y sea capaz de
soportar la demanda.

La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, no cuenta con Unidades y/o
coordinaciones organicas definidas estructuralmente, por o que por la necesidad
del servicio se encuentran funcionalmente identificados por 03 Areas de equipos de

trabajo, que a continuacién mencionamos:

= Equipo de Trabajo de Mantenimiento e Infraestructura es la encargada de
promover la aplicacibn en forma constante de una politica de
mantenimiento adecuada a la infraestructura utilizada por la entidad,
prolongacion de la vida util de los equipos electromecanicos y linea vitales entre
otros beneficios, los que decididamente contribuyen a asegurar el logro de la
conformidad con los requisitos del producto o el servicio.

= Equipo de Trabajo de Gestion Tecnologia Hospitalaria, se encarga de la

evaluacion, planificacion, adquisicion de la tecnologia para la salud, con énfasis
en los Equipos Biomédicos; ademas, de la Gestion y Mantenimiento de los
Equipos Biomédicos y Mobiliario Clinico.

] Equipo de Trabajo de Servicios Generales se encarga de proporcionar
oportuna y eficientemente, los servicios que requiera el HSEB en materia de
vigilancia, limpieza, lavanderia y residuos sélidos

= lLa unidad organica responsable de la gestion de mantenimiento de

infraestructura y equipamiento debe contar como minimo con los recursos

humanos siguientes:

RIS, "5 $- 1%

"-sm PubllcnsAdscritos,Organo AN RS AT SR
RECURSOS HUMANOS NECESARIOS

:ompetente en EsSalud y,_an ades

Unidad organica responsable de la gestion de | 01 ing. Civil

mantenimiento de infraestructura y | 01 Ing. Electrénico

equipamiento de los establecimientos de salud | 01 Ing. Electro - Mecanico

01 Ing. Sanitario




En la actualidad, no contamos con equipo completo por falta de presupuesto, por
lo que se viene contratando por terceros a profesionales especialistas con la
finalidad de cumplir con los requerimientos que se presentan en la Oficina de
Servicios Generales y Mantenimiento, por lo que se debe priorizar el contar con
un equipo de especialistas profesionales preferentemente nombrados o CAS,
con la finalidad de cumplir con los objetivos y actividades que se programan en
el presente plan.

COMPONENTE DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

El hospital cuenta actualmente con una capacidad de 338 camas y un indice de
capacidad de 100% en situaciones normales. La atencién se brinda a través de
35 especialidades, servicios de hospitalizacion, Departamentos en apoyo al
diagnostico y tratamiento, atencién en Odontoestomatologia, Consultas
externas, Emergencia, asi como de las Estrategias sanitarias Nacionales de
Inmunizaciones, ECT, y EPC ETS-HIH, etc.

Los equipos 0 maquinas y lineas vitales de los Servicios Generales: Casa de
Fuerza (01 caldera, Bateria de Tratamiento de Agua), Casa de Grupo
Electrégeno (Grupo Electrégeno de 250KVA y 160KVA — tablero general,
Sistema de Vacio o Succién (Bombas de vacio Medicinal Duplex), Central de
Esterilizacion (01 Autoclave de Instrumental Quirtrgico), Servicio de Lavanderia
(Equipos 02 Lavadoras Centrifugas, 01 Secadora de Ropa, y 01 Prensa
Planchadora), Cocina (Equipos Cocina: 01 Cocina Eléctrica 28 KW, 01 Sartén
Eléctrica 12 KW, 10 Coches Térmicos) equipos de aire acondicionado gases
medicinales, vapor y condesado funcionan deficiente, acusan un serio problema
de deterioro por afios de uso, una gran parte de equipos son antiguos con mas
de 30 afios de servicio, han superado su ciclo de vida limite, su estado de
conservacion devienen durante mas de una década en un descenso
sistematico de su operatividad y bajo rendimiento de produccién, no obstante
de conformar un potencial importante en la institucién, se le ha restado e
importancia por las autoridades de turmo que dirigieron el HNSEB, .
consideramos de vital importancia su reposicién o reemplazo de equipos

electromecanicos, por ser de orden de prioridad dentro del esquema

hospitalario.

En la Casa de Fuerza (sala de las calderas), se concentra el potencial energéti%f’p\*% YL
de Suministro de vapor, Energia Eléctrica, Suministro de Agua Potable, A d’k‘r !
Blanda, etc., se desea recuperar la calidad energética a través de optlré\‘i
equipos generadores de vapor (Caldera), Grupo Electrdégeno, tablero eIectn\

general para lo cual se requiere necesariamente recuperar la funcionabilidad y
optima operatividad con nuevos equipos en los servicios antes citados. m\
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Ha resultado fundamentaimente e importante la evaluacion y diagnostico técnico
de la situacion actual de los equipos o maqguinas antiguas de poca capacidad,
que se encuentran operando deficiente, y ocupan gran espacios, mayor
consumos energéticos, prolongaciéon de demoras en ciclos de tiempo de

produccidn y rendimiento, costos oneroso de su reparacion.

El mantenimiento preventivo y correctivo, nos permitira de una manera eficiente
ahorrar tiempos, mejorar la ergonomia de trabajo, y mejorar la calidad de
atencion de los servicios, ello implica que la Institucién debe estar mejor
fortalecida operativamente para cumplir con los objetivos que plantea el sector

de contar con equipamiento acorde al nivel de atencién del Hospital.
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO - HSEB

DENGMINACION DEL CODGO | CONCLUSIONES | _
UNIDAD EJECUTORA UPss 1IPO DE EQUPAMIENTO EQUIPAMIENTO PATRMONAL |  DELA | :gf;l‘_’
i M = A | -| EvaLuacio s .
?;G?:Bwlg LAVANDERA EQUIFO ELECTROMECANKCO CALANDRIA | 2s02040m0007 . 10,000.00
'_Dg;.;?; éﬁmﬁ LAVANDERA I EQUIFO B ECTROMECANICO U\I;NJ'«‘IA | ;Joaooas =l s 15,000.0-0!
| og;ggs éngsL | LAVANDERIA Ellll—OELEch(;muoo o LAVADORA 252228790003 . 1350000
ogﬁ;g:\mﬁ LAVANDERA EQUIFO B ECTROMECANCO LAVADORA 257;23790004 rw\@— s, 13,5oo.ooi
03;2504 ;ﬁg LAVANDERIA EQUIFO BLECTROMECANCO LAVA%'*Q;‘?CLTW 252208790007 | CORRECTT | S, 12,000_00‘
| ?$Bﬂ| VAR | EURORETROMECANGD i A s TRCA _25m430004 ™ 1,50(:.00!
og;ggggf’fg CASA DEFUERZA EQUIFO BLECTROMECANICO | cALDERA *;’:‘IZ?ST:; 675002700006 N
?;;.f‘ﬂg““fg -' CASA DEFUERZA EQUIFO BECTROMECANCO img&zﬁgg 675002700005
e B CASA DEFUERZA EQUIRD BLLECTROMECANCO | Gm m}g 462265070006 /. 10,600.00
SERE0BEMLES 125 KVA B
fﬁ;xm&" [ —r—— EQUFORLECTROMICANCO | BOMBATEVACO | 672207640001 S 1000000
Og;ggml_é‘; r ;m?m‘wv DETETCA muma_a:mn;mmo | SARIENELECTRGA | 322291240003 s 10,500_00_ I
_oggagingg NUTRICION Y DIETETICA EQUIFO BLECTROMECANICO ‘:_SARTB\I &B:mm_ 322291240004 | CORRL ‘ sl. 7,000_00_ |
: ?;ggmg NUTRICON'Y IJE;EHGA EQUIFC ELECTROMECANCO | SARTENELECTRICA | 322291240005 ‘ s 7,000,;
og;g?sﬁg NUTRICONY DIETETCA | EQUIFO ELESTROMECANCO ! COCNA (OTRAS) 322216410001 . 15,000.00
| O:;g?gmg | NUTRICIONY DIETETICA mumELE_:TRomuoo ! HORNO r-32225m70001 s 10,000.50
: 02;2‘54;3:32?:25'- (TSI [ —— i LICUADORA INDUSTRAL | 322265900006 S, 1.500.00
Ogméx‘:g NUTRICONY DETETCA | EQUIPO BLECTROMECANICO | LICUADORA INDUSTRIAL | 322265900007 S 150000
| ?;E‘g‘;gﬂg NUTRICONY DIETETICA EQuPo_ELEmmmuoo Rg‘ﬁ'ggﬁga 1122071_00001 . 4000.00
e osame | utRCONY pETENCA [T yp—— e T 112207100002 | &, 400000
———————— =
_Og_gqg?gﬂg I MLNCION_Y DIETETCA | EQUIFO ELECTROMECANICO Rgﬁ'g“ﬁ':':;h‘ 112207100003 s
Ogg;i“;xfﬁs" NUTRICION Y DIETETICA l EQUIFO ELECTROMECANCO R;’x‘;ﬁ;“ 112207100004 | sl 4,0(}9;
2;&2&?{; CENTRAL DE ESTERLIZAGION | FQUIPO ELECTROVECANKCO | AUTOCLAVE 322200250012 | S 3150000
?ﬁnxmﬁ CENTRAL DE ESTERLEACION | EQURO ELH:rRouH:A_ r;oo AUTOCLAVE 532260470051 =) s, w,om_od'i
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - HSEB

CODIGO | CONCLUSIONES |
UNIDAD EJECUTORA UPSs TIPO DEEQUPAMIENTO | PENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO | ) o cu DELA | ?gf:f’
e . d EVALUACIO ¢ |
. | BQUIPO PARA ARE ACONDICIONADO T |
005-1554; HOSHIAL| FARMACIA EQUIPO ELECTROMECANICO | TIRO NDUSTRIAL DE24000 BTUTIO | 112240100008 | PREVENTVO | &, 1,500.00
SERGIO BERNALES. | o
i i I EQUIRD PARA ARE ACONDICIONADO i
005-1554: HOSENIAL FARMACIA EQUIFO ELECTROMECANCO | TIRD NDUSTRIAL DE24000 BTUTIPO | 112240100008 | PREVENTVO | S/, 1,500.00
SERGIO BERNALES
) SPUT -
005-1554: HOSFIIAL | DIAGNOSTIOO FOR EQUIFD PARA AREACONDICIDNADO
ELECTROMECA . y
pishaatliaha it EQUFO NCO el 112236140024 | FREVENTVO | &, 1,000.00
.. 1 —
005-1554: HOSFITAL EQUIFC PARA AREACONDICIONADO
A 5. !
S BEFALES | DVINSTRACION EQUIFO FLECTROMECANCO Mhbinpiorsot 112236140025 | PREVENTNO | &, 1,500.00
. | . L =
005-1554; HOSPITAL EQUID PARA ARE ACONDIGIONADO
pisliostluon ADMINSTRACION EQUIFO EL ECTROMECANICO et | 11223614000 | FREVENTVO | S 1.500.00
L . _
005-1554: HOSFITAL | CENTRO DE HEMOTERARA Y EQUD PARA ARE ACONDIGIONADO
SEREOBERNALES | BANGO De St || EQUFO ELECTROMECANICO S o 112236140027 | PREVENTVO | SL. 1,500.00
005-1554: HOSPITAL | CENTRO DE HEMOTERAPA Y EQUIFO PARA ARE ACONDICIONADO
s !
SERCOBIRALES | BANGO e e | EOUFO BLECTROMECANCO 0 S (112235140023 FREVENTVO | 1,soooo|
| | | .
. |
| 005-1554; HOSHTAL I EQUIPO DEARE ACONDICIONADO THD .
s v | CEVIROGQURIRGKO | Eauro NGO o 112236140018 | PREVENTNO | & 1.500.00
= | | —
, UNIDAD COMPLETA DE T |
005-1354: HOSHITAL GESTIONDELA EQUIFO BLECTROMECANCD | FOVFPO DEAREACONDICIONADOTFO | 115010019 | FREVENTVO | &, 1.500.00
SERGIO BERNALES DOMESTICO
NFORMACION B | |
" UNIDAD COMPLETA DE r
e 1SS HOSHIAL GESTION DELA EQUFO ELEGTROMECANCO | EOUFO DEAREACONDICONADOTRO | 1 siinon | pRevENTVO | &, 1,500.00
SERGIO BERNALES : DOMESTIOO
| S NFORMACION N : .
0051554 HospraL | MDADCOMALETA DE EQUFO PARA ARE ACONDICIONADO | .
e Sy GESTION DELA EQUIO ELECTROMECANCO | TFODOMESTICODE 36000 BTUTID | 112236140021 | PREVENTVO | S, 1,500.00
INFORMACION SsAT -

Fuente: Oficina de Servicios Generales y Mantenimienlo - HSEB.




CUADRO DE GASTO TOTALES POR UPSS Y TIPO DE MANTENIMIENTO - HSEB

CONCLUSIONES DELA EVALUACION
UNIDAD EJECUTORA upss TIPO DE EQUIPAMIENTO cosToTOTAL
PREVENTIVO | CORRECTIVO
| i | oy [ www]  |u
Of:égi;‘;igjilg CASA DE FUERZA ELEUSS&';&MCO ; S/ 62,00000 s/. 62,000.00i
Of:,;g?;égj;‘;? CENTRAL DE ESTERILIZACION ELEU;S&‘;&M © | s/. 61,500.00! S/, 61,50000
0:;;25%4;3??;:2? CENTRALDE GASES | e CI'FSSLI\J/IIE?(?ANICO s/ 10,0000 IL_S/. 10,000.00
Semcosemnats | sancopesmere | ascmomtowco | S 3900 [ 30000
Os();issl?;ags;;ll.]‘eg CENTRO QUIRURGICO ELE(.T:COI;l:gANICO | S/ 150000 S/ 1'500-(]0'
OSOESF;E?:B';FSSQLTE/;L DIAGNOSTICO POR IMAGENES | . crrsgﬂepcimco | s/ 1,000.00 s/, 1,000.00I
o::;é;%igj:';? FARMACIA iy a:g;’;& o S/ 3,000.00 s/. 3,000.00:
O:Séﬁ?éﬁ?ﬁ?:!? LAVANDERTA ELEcr:gLr\J/::coAmco | S/ 6550000 S/. 65500.00)
| !
| OSOESF'(ESIZ“;;;);Z'LL’;L NUTRICION Y DIETETICA | ELEU:%:&NICQ s/. 68,500.00‘ /. 68,500.991‘
| Seroostmngs | beiamromsaon | asceowtowico | S 45009 ‘ s/, 45000

TOTAL PROGRAMACION PARA EJECUCION PRESUPUESTAL DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - HSEB

UNIDAD EIECUTORA

TIPO DE
MANTENIMIENTO

MONTO

CORRECTIVO S/. 267,500.00
005-1554: HOSPITAL SERGIO
BERNALES
PREVENTIVO S/. 16,000.00
TOTAL GENERAL S/. 283,500.00
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7.1.2 COMPONENTE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOS

La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento conté con un profesional
especialista, contratado bajo el Régimen Laboral N°1057, quien ha realizado el
levantamiento de informacion de todos los equipos biomédicos del HSEB, de
acuerdo al codigo patrimonial de cada equipo, actualizando algunos codigos de

equipos que han ingresado.

Para la elaboracién del presente plan se ha solicitado y recibido el
asesoramiento técnico de la Direccion de Infraestructura, Equipamiento y

Mantenimiento del nivel central.

En ese sentido, se ha realizado la evaluacién de todos los equipos biomédicos

identificando la problematica que a continuacién mencionamos:

=  Equipamiento sin programa de mantenimiento preventivo previo

= Equipamiento inoperativo por falta de mantenimiento preventivo

= Largos tiempos de inoperatividad del equipamiento

» Falta de programacion de Mantenimiento en Equipos en Garantia

= Falta de personal en cantidad necesaria para la realizacion de acciones de
mantenimiento

» Falta de compra de insumos y repuestos para la realizacion de acciones de
mantenimiento.

= Falta de disponibilidad presupuestal.

La elaboracion de un programa de mantenimiento es esencial para la adecuada
gestion de los activos presentes en el Hospital Sergio E. Bernales, permitiendo
cumplir con:

= Requisitos de mantenimiento indicados por el fabricante

= Descontaminacion de los activos previo a mantenimiento

*  Planificacién de mantenimiento preventivo

» Planificacion de tareas de mantenimiento correctivo segidn criticidad

= Procedimientos de actuacion —E

»  Seguimiento del Plan de Mantenimiento definido ‘

El hospital debe asegurarse de que los componentes y accesorios sustituidos

en el mantenimiento se realizan conforme a lo especificado por el fabricante y

o . . . GRS
se trata de elementos con idénticas prestaciones en lo relativo a compatlbllldasi’/{/ié;./

dimensiones, resistencia, propiedades mecanicas, etc., asi como con la mismig=§

calidad que asegura el propio fabricante del equipamiento.

Ademas, el Hospital debera ejecutar los Mantenimientos Preventivos y/o ;
Correctivos por medio de Casas Especializadas con Técnicos y/o Ingenieros i

~

PN
QL

20

Matae




especializados y capacitados en el Mantenimiento de los Equipos Biomédicos.

A continuacion, se presenta la Evaluacion de Equipamiento Biomédico por Unidad Prestadora
de Servicios de Salud:

RELACION DE EQUIP(OS BIOMEDICO IDENTIFICADOS Y EVALUADOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - HSEB

|
CODIGO COHCLUSIONES DE §‘
UNIDAD EJECUTORA T DEMOMINACION DEL EQUIPAMI Al
CUT . uess - PO OF EQUIPAM!EM’E)? EQ! MIENTO PATRIMONIA® - C"‘:‘; COSTO TOTAL

1555 =Q5FITA

CENTRO OBSTETR LO

255

$50G10 SEFHALES EQU-PO BIOKEDHO 1AON:TOR FETAL PREVENT.VQ | S,
FosE.TAL ZENTRC OBSTETR.LO EQUIFD BICHEDICO MONITOR FETAL PREVENT.VO | &/
G0 BERNALES SR T e SR U IONITOR FETA REVENT.Y
pes- 1334 HOSPITAL CENTRO OBSTETRICC EQUIFD BIOMEDICO IIONITOR FETAL PREVENTIVO | S/
SERGHO BERNALES - : . ’ :
554 ROSPTAL .
CENT TETR, EQUIFO B.OMEDICO MOMNITOR FETA BREVENTIV A
SERE O STRNALES CENTRO QBSTETR.LO EQUIFO B.OMED AOMITOR FETAL EVENTIVO | S
25551 BOSPT .
Saieer el CENTRO OBSTETR (D EQUiPD B OMEDFLO HICNITOR MULTE PAR AMETRO | 532281374078 | PAEVE: 50

| SERG'G BERNALES

£35-153<; HOSPHTAL
SERGQ BERNALES

CENTRO CBSTETRICO

EGUIPC SiOMEDIO

LAMPARA CIAL:TICA DETECHO

53227834050

PREVENT VO

$O05-153% HOSPITAL
SERGIO BERMALES

CENTRO O8STETR 2O

EGUPO B.CLIED. T

LAKIPARA TALTCA

33227030038

PREVENT VO

{05-1554: ROSPTAL
SERGIO BERMALES

CENTRO OBSTETR.CO

EQUIPO B.OIMED.CO

ELECTRCTAUTERID

PREVENTIVO

235-1534; HOSPITAL
| SERGIO BEANALES

105-1552 = O5P TAL
| SERG.O BIRNALES

ANATOR A PATOLOGLA

CENTRO DE HEMOTERAP AY

BANCO DE SANGRE

EQUIPO 2iChIE

e

EQU'FC 3:OMEDCO

MICROIOMO

AG'TADOR DE BOLSAS DE SANGRE

FREVENTVO

PREVENTIVQ

o

GU3-1554; ROSPTAL
SERG.C BERNALES

BANCO DE SANGRE

ZENTRO DE AEMASTERAP A Y

EQUPC BIOMECICO

AGITADOR DE BOL3AS OE SANGRE

332031£33504

PREVENTIVC

tn

005-1554 HOSPITAL
SERGIQ BERNALES

CENTRAL DE ESTER'LIZATICN

EQULPO BIOMEDICO

ESTERILIZADOR PCR PLASKIA OF
PERCXIDO OF RIDROGEND

532260-7CC53

PREVENTIVO

£05-155: nOSPITAL

SERGIO BERNALES

CENTRAL OE ESTER:LiZAli0H

SOUPT B'ORIEDICS

Fuente. Of.c.na de Senc.cios Genera es y Mantea mento - HSEB.

ESTER.L'ZADCOR

{ 53228347005

PREVENTIVD




RELACION DE EQUIPOS BIOMEDICO IDENTIFICADOS Y EVALUADOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - HSEB

CODIGO | CONCLUSIONESDE
UNIDAD EJECUTORA upss TIPODE EQUIPAMIENTO DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO cosT
£ PATRIMONIA® | LA EVALUACIC® AL
. X ¥ - T
Q0S-1554: HOSPITAL|  conirpo QUIRURGICO EQUIPO BIOMEDICO | EQUIPO DE ANESTESIA CON
SERGIO BEANALES al CON MONITOREO | 532237630029 | PREVENTIVO | S/.10,600.00
005-1554: HOSPITAL
CENTRO QUIRURGICO EQUIPC BIOMEDICO | EQUIPD DE ANESTES!A CON MONITOREO | §32237630030 | PREVENTIVO | S/.10,600.00
SERGIO BERNALES i
005-1554: HOSPITAL
SeROio BERNALES CENTRO QUIRURGICO EQUIPO BIOMEDICO | EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREQ | 532237630031 | PREVENTIVO | 5/.10,600.00
005-1554; HOSPITAL
| seno10 BERNALES CENTRO QUIRURGICD EQUIPO BIOMEDICO | EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO | 532237630032 | PREVENTIVQ | S/. 10,600.00
005-1554: HOSPITAL | o120 QUIRURGICO £QUIPC BIOMEDICO | EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO | 532237630033 | PREVENTIVO | S/. 10,600.00
SERGIO BERNALES - HBEE
| 005-1554; HOSPITAL
R . 3
SERGI0 BERNALES CENTRO QUIRURGICO EQUIPO BICMEDICO EQUIPC DE ANESTESIA 532237630018 | PREVENTIVO | S/.10,600.00
005-1554: HOSPITAL
U . . .
enaI0 BERNALES CENTRO QUIRURGICO EQUIPQ BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630019 | PREVENTIVO | S/.10,600.00
005-1554: HOSPITAL
< ERGI0 BERNALES CENTRO QUIRURGICO £QU!PO BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630022 | PREVENTIVO | 5/.10,600.00
B =
j05-1554: HOSPITAY CENTRO QUIRURGICO EQUIPQ BIOMEDICO EQUIPO DE ANESTESIA 532237630028 | PREVENTIVO | S/.10,600.00
SERGIO BERNALES B
005-1554: HOSPITAL |
CENTRO QUIRURGICO £QUIPO BIOMEDICO | VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO | 532298550015 | PREVENTIVO | 5/. 650000
SERGIO BERNALES
005-1554: HOSPITAL
CENTRO QUIRURG EQU OMEDIC DAD DE ROCIRUG 322 | . 3,000,
onG 10 BERNALES NTRO QUIRURGICO QUIPO BIOMEDICO UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA 532298060003 | PREVENTIVO | S/, 3,000.00
_ L L
005-1554: HOSPITAL
CENTRO QUIRURGIC OMEDICO ELECTROC 14 | PREV o | s/. 3,000
onelo BERNALES RO QUIRURGICO EQUIPO BIOMED LECTROCAUTERIO 5322357200 PREVENTIV! /. 3,000.00
005-1554: HOSPITAL ELECTROBISTURI MONOBIPOLAR
CENTRO URGICO E BIOMED 53 ol N . 3,000.00
SERc|O BETALES ENTRO QUIRURGIC QUIPO BIOMEDICO POTENCIA ALTA 2233820010 | PREVENTIVO | S/, 3,000
005-1554: HOSPITAL ELECTROBISTURI MONOBIPOLAR
NTR 1co ) EDICO 5 v . 3,000.0!
10 BERWALES CENTRO QUIRURG EQUIPO BIOMEDIC POTENCTA ALTA 32233820011 | PREVENTIVO | S/. 3,000.00
005-1554; HOSPITAL
12A ED 0 28| . 2,500.00
SERGID BERNALES HOSPITALIZACION EQUIPO BIOMEDICO MONITOR FETAL 532281880022 | PREVENTIVO | S/. 2,500.0
005-1554: HOSPITAL
I ACH E (o] B0 . .00
< ERGIO BERNALES HOSPITALUZACION QUIPO BIOMEDICO MONITOR FETAL 532281880023 | PREVENTIVO | S/. 2,500
- L —
005-1554: HOSPITAL
OSPITALIZACIO EQUIPO BIOMEDICO MONITOR FET 532281880024 | PREVENTI /. 2,500.00
S HOSPITALIZACION QUIPO BIOM AL 31880024 EVENTIVO | S/
005-1554: HOSPITAL
O M AL 81! 025 (o] 5/. 0.
A A HOSPITALIZACION EQUIPO BIOMEDICO ONITOR FET, 532281880025 | PREVENTIVI /. 2,500.00
|
005-1554: HOSPITAL
7a UIPO OR FETAL 5322818 VENTIVO . 2,500.0
| SEnGI0 BERTRLES HOSPITAUZACION EQUIPO BIOMEDICO MONITOR FET. 32281880027 | PREVENTI /. 2,500.00
L ) 1 —
005-1554: HOSPITAL |
HOSPITALIZACION UIPO BIOMEDICO MONITOR FETAL 532281880029 | PREVENTIVO | S/. 2,500.00
SERGIO BERNALES ITALIZAC EQUIPO B © [ N /
005-: 4 Al
1554; HOSPITAL HOSPITALIZACION EQUIPO BIOMEDICO MONITOR FETAL 532281880030 | PREVENTIVO | S/, 2,500.00
SERGIO BERNALES
e b =
p05-1354: HOSPITAL, HOSPITALIZACION EQUIPO BIOMEDICO MONITOR FETAL 532281880031 | PREVENTIVC | S/. 2,500.00
SERGIO BERNALES
005-1554: HOSPITAL
TALIZAGIO U OMEDICO ONITOR FET/ 532281880034 | PREVENTIVO | S/. 2,500.00
EnG10 BERNALES HOSPITALIZACION EQUIFO BIOME M AL 1880034 E o | s
005-1554: HOSPITAL MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5
¢l 0 8IOMED 532281970041 EVENTIVC | S/. 6,000.00
Ere10 BERNALES EMERGENCIA EQUIPO BIOMEDICO PARAMETROS 2. 0: PREVENT! /. 6,
st chibeibliog EMERGENCIA EQUIFO BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO 532234770035 | PREVENTIVOQ | 5/. 3,500.00
SERGIO BERNALES
05- T H
005-1554: HOSPITAL PATOLOGIA CLINICA EQUIPO BIOMEDICO BALANZA DE PRECISION 502206860003 | PREVENTIVO | 5/. 1,500.00
SERGIO BERNALES
os-1554; HOSPITAL PATOLOGIA CLINICA EQUIPG BIOMEDICO BALANZA ANALITICA 602206340003 | PREVENTIVO | S/. 1,500.00
SERGIO BERNALES
-1554: 0 DE ESTE CION EN
£05-1554: HOSPITAL PATOLOGIA CLINICA EquIPO BloMEDICO | HORNO DEEST! RIUZACION EN CALOR | o967130001 | PREVENTIVO | §/. 1500.00
SERGIO BERNALES SECO
- : T,
pos-1554: HOSPITAL HOSPITALIZACION EQUIPO BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390087 | PREVENTIVO | S/. 2,000.00
SERGIO BERNALES
- : HO!
005:1554: HOSPITAY HOSPITALIZACION EQUIPO BIOMEDICO OXIMETRO DE PULSOS 532288390096 | PREVENTIVO | 3/. 2,000.00
SERGIO BERNALES
005-1554: HOSPITAL MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA
CENTRO QUIRURGICO EQUIPO BIOMEDICO 532279980002 | PREVENTIVO | §/.15,000.00
SERGIO BERNALES aui a NEUROCIRUGIA | /
005-1554: HOSPITAL | R0 QUIRURGICO £QUIPO BIOMEDICO | MICROSCOPIO DFTALMOLOGICO BASICO Iysaznaseomz PREVENTIVO | S/. 1,000.00

| SEAGIO BERNALES

Fuente: Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento - HSEB.




RELACION DE EQUIPOS BIOMEDICO IDENTIFICADOS Y EVALUADQS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - HSEB

1
CODIGO | CONCLUSIONES DE
UNIDAD EJECUTORA Upss TIPQ DE EQUI L CION DEL EQUI ENTO TOTA
- i PATRIMONLA® LA EVALUACIC® COSTOTOTAL
. 4 x - R4
‘DDHSSMHDSP'TAL. CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO INCUBADORA AB! o| |
SERGIO BERNALES | EQl Al ABYERTA __53226999005 _ PREVENTIVO_ s/. 3,700.00
005-1554: HOSPITAL MONITOR MULTI PARAMETRO DE
CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO 8 . X
| SERGIO BERNALES - FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS $32281970085 PREVENTIVO §/- 4500.00
| 005-1554: HOSPITAL MONITOR MULT! PARAMETRO DE |
CUIDADOS [NTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO 28197008 R g 0
SERGIO BERNALES | a | FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS 532281970085 | PREVENTIVO } §/. 4500 °|
005-1554; HOSPITAL MONITOR MULTI PARAMETRO DE
CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO s 70087 0
SERGIO BERNALES | N o v FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS 32281970 PREVENT'VO 5/ 450000
005-1554: HOSPITAL MONITOR MULTI PARAMETRO DE
UIDADOS INTENSIVOS E P ) ED!C 5 88
SERGIO BERNALES cUIDA NTENS) QUIPO BIOMEDICO | 501 oNES VITALES DE 8 PARAMETROS | 322819700 PREVENTIVO | 5/ 4,500.00
005-1554; HOSPITAL| MONITOR MULTI PARAMETRQ DE | ]
CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO DICO 532281970089 ENT! s/. 4 .
SERGIO BERNALES ! ENSIL aul BIOMEDIC FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS 28197 PREVENTIVO | / 1500.00
005-1554: HOSPITAL MONITOR MULT! PARAMETRO DE | |
CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO 53228 090 N (o] . 4,500.0
SERGIO BERNALES A a ° | FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS 32281970 PREVENTIV S/ 00.00 |
| 005-1554: HOSPITAL MONITOR MULTI PARAMETRO DE | |
CUIDADCS INTENSIVOS PO BIOA o 8 . 00.00
SERG!O BERNALES AD e EQuIP MED! FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS 15322 1970091. FREVENZIVO | §/. 45000 !
005-1554: HOSPITAL | MONITOR MULT! PARAMETRO DE
CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO 532281970092 | PREVENTIV 5/, 4,500.00 |
SERGIO BERNALES | a £ FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETRQOS 2 EETNVE | / |
005-1554: HOSPITAL| MONITOR MULTI PARAMETRO DE
CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPQ BIOMEDICO 532281970093 PREV 0 s/ 500.00
SERGIO BERNALES S M : FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETRI1S L 09 REVENLY /& _l
005-1554; HOSPITAL MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5
CUIDADOS INTENSIVOS £QUIPO BIOMED! 2281970070 | PREVENTIV s/. 4,500.00
| SERGIO BERNALES | ! N i QUiPO BIOMEDICO PARAMETROS = 70070 EVENTIVO | S/. 45
005-1554: HOSPITAL | MONITOR MULTI PARAMETRO DE DES [ | |
CUIDADOS |NTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO 5322819700 VENTI 5/. 4,500.00
SERGIO BERNALES i | B« B ! ___PARAMETROS 281970071 | PREVENTIVO /- 45
005-1554: HOSPITAL‘ "MONITOR MULTI PARAMETRO DE 5 | |
CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO 3228197007, ENTIV s/. 4,500.00
SERG!O BERNALES | oA N @ |oME PARAMETROS f 81970072 i PREVENTIVO | /. w50
005-1554: HOSPITAL MONITOR MULT} PARAMETRO DE 5 | |
UIDADOS INTENSIVOS 0 E| 5 8. 73 s .0
| SERGIO BERNALES l CUIDAPOS INT EQUIPO BIOMEDICO | PARAMETROS 32281970073 PREVENTIVO | S/. 4,500 0.
005-1554: HOSPITAL MGNITOR MULTI PARAMETRO DE 5
CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO MEDICO 532281970074 VENTI s/. 4,500.00
SERGIO BERNALES ’ e - QUIPO BIOMED! 1L PARAMETROS 281970074 | PREVENTIVO | 5/. 45 I
005-1554; HOSPITAL
CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO E£QUIPO DE FOTOTERAPIA 532245240008 | PREVENTIV s/, 500.00
SERG‘OBERNALES! D ENSI | QuIPO BI Q) FOTOTER. [ 2 PREVENTIVO | YA |
005-1554: HOSPITAL
Skl CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO EQUIPO DE FOTOTERAPIA 532245240009] PREVENTIVO |5/. 500.00
SERGIO BERNALES | 1 J i
005-1554: HOSPITAL |
CUIDADOS INTENSIVOS UIPO BIOMEDICO UIPO DE FOTOTERAPIA 53224 240010 REVENTIVO 500.00
SER_G\OBERNALES} DA T l EQ BIOMED} ! EQUIPO DE FOTOTERAP . 32245 P Wi
005-1554: HOSPITAL
A CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO EQUIPO DE FOTOTERAPIA 532245240011 | PREVENTIVO | 5/. 500.00
_ SERGIQ BERMALES
" I
005-1554: HOSPITAL
| b05-2854: H A CUIDADOS INTENSIVOS EQUIFO BIOMEDICO | EQUIPO DE FOTOTERAPIA |53224524001zl PREVENTIVO | s/.  500.00
| SERGIO BERNALES
005-1554: HOSPITA
o4 PITALL CU1DADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO INCUBADGRA 532269040002 | PREVENTIVO 15/A 1,500.00
i SERGIO BERNALES
005-1554: HOSPITAL |
N Vi . 6,000,
} SERGIO BERNALES CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO | MONITOR MULT! PARAMETRG 5322&1970075 PREVENTIVO | $/. 6,000.00
005-1554: HOSPITA|
554: 1 Ll CUIDADOS INTENS!VOS l EQUIPO BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970076 PREVENTIVO | S/. 6,000.00
SERGIO BERNALES | | | | |
005-155 OSPITAL
| 1554 HOSPITA CUIDADOS INTENSIVOS £QUIPO BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970077 | PREVENTIVO | 5/. 6,000.00
| SERGIO BERNALES | |
H 1
005-1554: HOSPITAL| CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970079 | PREVENTIVO | $/. 6,000.00
SERGIO BERNALES 1
005-1554: HOSPITAL
PSI5S3HOSPITA CUIDADOS!NTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO MONITOR MULT! PARAMETRO 537781970080 | PREVENTIVO | /. 6,000.00
SERGIO BERNALES | .
5-155 OSPITAL
005-1554: HOSPITA | CUIDADOSINTENSWOS | EQUIPO BIOMEDICO MONITOR MULT) PARAMETRO 532281970081 | PREVENTIVO | /. 6,000.00
SERGIO BERNALES | | 13
005-1554: HOSPITAL cumAnos INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAME\'RO 532281970082 | PREVENTIVO s/ 5,000.00
| SERGIC BERNALES |
005-1!
051554 HOSPITAL | CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970083 PREVENTIVO / 6,000.00
SERGIO BERNALES .
005-1554; HOSPITAL CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPC BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970084 | PREVENTIVO s/. 5,000.00

SERGIO BERNALES |
05-1554: HOS |

005-1554: HOSPITAL| )5 apos INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO ]
SERGIO BERNALES

005-1554: HOSPITAL MONITOR MULT! PARAMETRO DE l
S 1OMEDIC 532281970039 | PREVENTIVO $/. 6,000.00
| SERGIO BERNALES CUIDADOS INTENSIVO EQUIPO BIOMEDICO FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS I 1} /

005-1554: HOSPITAL MONITOR MULTI PARAMETRO DE l 532281970040 | PREVENTIVO s/, 6,000.00
SERGIO BERNALES | FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS | |

ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES 532234770037 PREVENTIVO | s/. 3,000.00

l CUIDADOS INTENSIVOS | EQUIPO BIOMEDICO
T

5-1554: |
005-1554; HOSPITAL| 1) 53 pos |NTENSIVOS | EQUIPO BIOMEDICO MONITOR MULT! PARAMETRO 532281970051 | PREVENTIVO | s/, 6,000.00
SERGIO BERNALES | l [t —— A
05-1554: 1 |
|0 5-1554: HOSPITALL () 10605 INTENSIVOS | EQUIPO BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281970052 | PREVENTIVO | S/. 6,000 oo{
| SERGIO BERNALES — i =
005-1554: HOSPITAL| ¢y apys |NTENSIVOS | EQUIPO BIOMEDICO MONITOR MULTI PARAMETRO 532281570053 | PREVENTIVO | S/- s,ooo.oo|
_SERGIO BERNALES I | —
005-1554: HOSPITAL| 1y}, 1y os INTENSIVOS | EQUIPO BIOMEDICO | wonrmor mum PARAMETRO
SERGIO BERNALES = = — - .
|°°5'1554" HOSPITALL  ()15a00s INTENSIVOS | EQUIPO BIOMEDICO ] MONITOR MULT! PARAMETRO 532281970055 | PREVENTWO | 5/, 600000
| SERGIO BERNALES it | S |=-Coiadent® Rkt 43
005-1554: HOSPITAL| ) Ao INTENSIVOS | EQUIPO BIOMEDICO TMONITOR DESFIBRILADOR FORTATIL | 532281800010 | PREVENTIVO | 5/. 6,00000 {,:':I
_SERGIO BERNALES | %
o
0051554 HOSPITAL| ;1 pppos INTENSIVOS | EQUIPO BIOMEDICO  MONITOR DESFIBRILAOOR 532281800011 | PREVENTIVO | 5/. 350000 |\ T
_SERGIO BERNALES l — __l_ e\
00S-L554 HOSPLTAL | 55p05 INTENSIVOS | EQUIPD BIOMEDICO MONITOR DESFIBRILADOR sazzmanoonz | PREVENTIVO | 5/, 350000 W& Faf
SERGIO BERNALES = | PREVENTIVS N Jh
e 0 T
005-1554: HOSPITAL| ¢, p Apos |NTENSIVOS | EQUIPO momemco ELECTROCARD]OGRAFO 532234770026 | PREVENTIVO | S/. 3500.(ﬂ = oon Tat s
SERGIO BERNALES sl s SER g

005-1554; HOSPITAL| 1)y ap0s INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO | ELECTROCARDIOGRAFO 532234770036 | PREVENTIVO | S/. 3,500.00 23
| SERGIC BERNALES . = . B S

Fuente: Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento - HSEB.




RELACION DE EQUIPOS BIOMEDICO IDENTIFICADOS Y EVALUADOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO - HSEB

cODIGO CONCLUSIONES DE
UNIDAD EJECUTORA ‘ UPSS TIPODEEC ° [ 10N DEL EQUIPAMIENTO
. PATRIMONIA® | LA EVALUACIC™ COSTOTOTAL
| A g - v A v
T |
005-1554: HOSPITAL ‘ EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO A
CONSULTA EXT
SERGIO BERNALES | NSULTA EXTERNA EQUIPD BIOMEDICO COLOR 532250000021 | PREVENTIVO | 5/. 4,000.00
005-1554: HDSP'TALl CONSULTA EXTERNA ‘ EQUIPOC “IOMED!CO EQUIPO DOPPLER FETAL PORTATIL 53 R o0
SERGIO BERNALES Q 2248020007 | PREVENTIVG | S/. 1,000.00
| 00S-1554: HOSPITAL CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO EQUIPO DOPPLER FETAL PORTATIL 532248020008 | PREVENTIVO | §/. 1,000.00
SERGIO BERNALES /- 1,000,
{j05-1554: HOSRITAL CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO EQUIPQ DOPPLER FETAL PORTATIL 532248020009 | PREVENTIVO | §/. 1,000.00
SERGIO BERNALES o
005-1554: HOSPITAL
CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO EQUIPO DOPPLER FETAL PORTATIL 532248020010 | PREVENTIVO | 5/. 1,000.00
SERGIQ BERNALES
poS<1554: HOSEITAL, CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO MOMITOR FETAL 532281880026 | PREVENTIVO | S/. 2,500.00
SERGIO BERNALES | I
|
D5 1554: HOSFITAY CONSULTA EXTERNA £QUIPO BIOMEDICO UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA 537298060004 | PREVENTIVO | 5/. 6,000.00
SERGIO BERNALES | L |
005-1554: HOSPITAL IMPRESORA LASER PARA PELICULA |
CONSULT, A UiPO BIOMED 532267730001 | PR 6 | 5/. 2,000.00
SERGI0 BERNALES | NSULTA EXTERN EQUIPO BI 1co RADIOGRAFICA 267730001 | PREVENTIV ‘ /. 2,
005-1554: HOSPITAL ESTERILIZADOR A VAPOR - AUTOCLAVE DE
CONSULTA EX MEDICO 532260 VENTIVO | §/. 2,000.00
SERGIO BERNALES ONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMED! 251 32260470048 | PREVENTIV! / 0.0
005-1554: HOSPITAL
A CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMED|CO £QUIPO DE RAYOS X DIGITAL 672247770022 | PREVENTIVO | $/. 3,500.00
SERGIO BERNALES |
. i —
05 1554 HOSITAC CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO £QUIPO DE RAYOS X DENTAL (532247220001 PREVENTIVO l s/. 2,000.00
'] SERGIC BERNALES - | e
005-1554; HOSPITAL | COMPRESORA DE AIRE DE 1 HP {USD [ l
CONSUL ERNA EQUIPQ BIOMEDI 532222870001 | PREVENTIVO | S/. 3,000.00
SERGIO BERNALES SULTA EXT | B MEDICO ODONTOLOGICO} | / ‘

Euente:Dficina de Servicios Generales y Mantenimiento - HSEB.

RELACION DE EQUIPOS BIOMEDICO IDENTIFICADOS Y EVALUADQS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO - HSEB

CODIGO | CONCLUSIONESDE
ul P {[o]
NIDAD EFECUTORA upss TIPO DEEQUI DELEQU olizis pmeiatici | s e [ [COSIOTOTAL
- P g - g - - X vl
005-1554: HOSPITAL | |NCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA
0 o
CExorn BERNALES PEDIATRIA EQUIPO BIOMEDICO DARA NEONATOS 532260990040 | CORRECTIVO | /. 811 o:‘
1554: HOSPITAL | ey quiRuRGICO EQUIPC BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 532245820003 | CORRECTIVO | 5/.12,300.00
SERGIO BERNALES | |
005-1554: HOSPITAL|  cepppo quiRURGICO £QUIPO BIOMEDICO EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 532245820005 | CORRECTWO | S/.12,300.00
SERGIO BERNALES . { |
| 1
T
005-1554: HOSPITAL ) ceprpo QUIRURGICO | EQUIPO BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA DE TECHO 537270940038 | CORRECTIVO | 5/. 500,00
SERGIO BERNALES
AL - = |
005-1554: HOSPITAL | ‘ |
cEl GIC ) o ARA CIALITICA DE TECHO 537270940039 | CORRECTIVO | S/. 4,500.00
SERGI0 BERNALES | NTRO QUIRLRGICO EQUIPO BIOMEDI LAMPAR 1CA I /
005-1554: HOSPITAL| (oo qUIRURGICO £QUIPO BIOMEDICO LAMPARA CIALITICA 532270340037 | CORRECTIVO | S/. 4,500.00
SERGIO BERNALES | |
005-1554: HOSPITAL | MESA HIDRAULICA QUIRURGICA |
536458520016 | CORRECTIVO | S/.18,000.00
AN CENTRG QUIRURGICO EQUIPO BIOMEDICO NECIOBICA 3645352 ORRECTI /.1
005-1554: HOSPITAL 1 MESA HIDRAULICA PARA OPERACION
536459520014 | CORRECTIVO | S/.18,000.0
| SeReio BERNALES CENTRO QUIRURGICO £QUIPO BIOMEDICO e ALRGICA 459520 RECT! /.18,
005-1554: HOSPITAL MESA HIDRAULICA PARA OPERACION
36459520 ORRECTIVO | $/.18,000.00
cEnor0 BERNALES CENTRO QUIRURGICO EQUIPO 81OMEDICO QUIRURGICA 536450520015 | CORRECTIVO | $/.18,0

005-1554: HOSPITAL
Cl (o} GIC
SERGIO BERNALES ENTRO QUIRLRGICO

005-1554: HOS PITAL]

EQUIPO BIOMEDICO MESA DE OPERACIONES PARA PARTOS 536458330001 | CORRECTIVO | S/. G,DG0,00J

OB EQUIPO BIOMEDIC EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 532245820004 | CORRECTIVO | 5/.12,300.00
SERGIO BERNALES CENTRO OBSTETRICO QuIPO B 0 Ql /
005-1554: HOSPITAL ! MESA HIDRAULICA PARA OPERACION
5 6459520021 | CORRECTIVO | 5/. 3,400.00
SERGIO BERNALES CENTRO OBSTETRICO | EQUIPC BIOMEDICO QUIRURGICA 364 /
005-1554: HOSPITAL
A UIPO BIOMED CRIOSTATO 532227150001 CORRECTIVO | §/. 4,000.00
eRGr0 BERNALEs | ANATOMIA BATOLOGH EQUIPO BY 1co R /
005-1554: HOSPITAL | 1) 0657100 POR IMAGENES | EQUIPO BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X 672247770021 | CORRECTIVO | 5/.10,000.00
SERGIO BERNALES 1
005-1554: HOSPITAL | 1 656710 POR IMAGENES |  EQUIPO BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL |'572247770019 CORRECTIVO | §/.25,000.00| v "\ AT
SERGIO BERNALES | | | 17\, \ 000 \\
| { 1 ] (‘l:? d
005-1554: HOSPITAL | | EQUIPC DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA v{ | J1&3 \’&; g
D €0 POR IMAGENES | EQUIPO BIOMEDICO 532247300002 | CORRECTIVO | S/. 95,000.00 H Z
seraio BERNALEs | 0 ASNOST! IMAGEN | QUIPO B! | FLUOROSCOPIA | / | 1'33 b4
| S - —_—— (@] m
005-1554: HOSPITAL |' ] | a3 Vil [~
CENTRO QUIRURG!CO EQUIPO 8IOMEDICO MICROSCOPIO QUIRURGICO 532279980001 | CORRECTIVO | S/.10,000.00 Jorge Leva Vi 3
| SERGIO BERNALES | TRO QUIRUR . l | _\0 geLgy hez Py 4
| T —r— t | .\.u é\
005 1554: HOSPITAL | CENTRO QUIRURGICO EQUIPO BIOMEDICO FACOEMULSIFICADOR 537263630001 | CORRECTIVO | S/.14,000.00 v-/
SERGIO BERNALES | | A
— T | | )
005-1554: HOSPITAL | |' l
URGICO UIPO BIOMEDICO AUTOCLAVE 322200250015 | CORRECTIVO | S/. 5,000.00
SERGIO BERNALES | CENTRO QUIRURGIC! EQUIPO ] |

Fuente: Oficina de Servicios Generales y Ma ntenimiento - HSEB.



RELACION DE EQUIPOS BIOMEDICO IDENTIFICADOS Y EVALUADOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVOQ - HSEB

&

CODIGO | CONCLUSIONES DE
UNIDAD EJECUTORA upss TIPO DE EQUIPAMIENTO DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO o
‘ d paTamont | LaEvawacies | SOTOTOTAL
- & X v X
005-1554: HOSPITAL
CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO | 532250000020 | CORRECTIVO | /.96,600.00
SERGIO BERNALES /
0054554 HESPITAL EMERGENCIA EQUIPO BIOMEDICO NI VOLUMI
SERGIO BERNALES VENTILADOR ETRICO 532208550022 | CORRECTIVO | §/.14,100.00
DO5-1554: HOSPITAL EMERGENCIA EQUIPO BIOMEDICO VENTILADOR VOLUMETRICO 53229 CORRECTIV
SERGIO BERNALES RI 8550023 RECTIVO | 5/.14,100.00
005 1554: HOSPITAL EMERGENCIA EQUIPO BIOMEDICO VENTILADOR VOLUMETRICO 532208550024 | CORRECTIVO | §/.14,100.00
SERGIO BERNALES /- 14,100.
005-1554: HOSPITAL
CONSULTA FXTERNA EQUIPO BIOMEDICO | UNIDAD DENTAL ELECTRICA COMPLETA | 532298200010 | CORRECTIVO | S/. 6,000.00
SERGIO BERNALES
005-1554: HOSPITAL CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO UNIDAD DENTAL 532298200012 | CORRECTIVO | /. 6,000.00
SERGIO BERNALES S
[
| 00s-1554: HOSPITAL CONSULTA EXTERNA EQUIPC BIOMEDICO UNIDAD DENTAL 532208200013 | CORRECTIVO | S/. 6,000.00
SERGIO BERNALES catas
D0S-1554: HOSPITAL
s . '
CERGID BERNALES CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO VIDEOENDOSCOPIO 532299860003 | CORRECTIVO | §/.30,000.00
poS-1554: HOSPITAL CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO GASTROVIDEOENDOSCOPIO 532266180002 | CORRECTIVO | S/.30,000.00
SERGIO BERNALES .
; |
pos-1554: HOSPITAL CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO YAG LASER 532299920001 | CORRECTIVO | §/. 5,000.00
SERGIO BERNALES R
005-1554: HOSPITAL
CONSULTA EXTER EQUIPO BIOMEDICO UNIDAD DE REFRACCION 322981200 ECTIVO | /. 2,000.00
SERGI0 BERNALES EXTERNA QUIPO BIOMED! NIDAD DE REFRACCI 532298120001 | CORRECT | /. 2,
005-1554: HOSPITAL |
CONSULTA EXTERNA UIPO BIOMEDI a1 3229133 RRECTIV . 1,000.00
SERGID BERNALES NSULTA EXTER EQUIPO BIOMEDICO QUERATOMETRO 532291330001 | CORRECTIVO | 5/. 1,00
005-1554: HOSPITAL
N 0 BIOME ) 9 cr . 1,000,
SEAGIo BERNALES CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO QUERATOMETR 532291330002 | CORRECTIVO | S/. 1,000.00
005-1554: HOSPITAL
54 HO CONSULTA EXTERNA EQUIPO BICMEDICO PROYECTOR DE OPTOTIPOS 532291270003 | CORRECTIVC | S/. 1,ooo,oo|
SERGIO BERNALES |
005-1554: HOSPITAL
ONSULTA EXTE 1P ECTOR DE OPTOTIPCS 1270004 o | s/, 1,000.00
<onei0 BERNALES CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO PROY OPTOTIP 53229 CORRECT! /. 1,000
>
005-1554: HOSPITAL
CONSULTA EXTER EQUIPO BICMEDICO OFTALMOSCOPIO INDIRECTO 532285220010 | CORRECTIVO | §/.  500.00
AT EXTERNA QUIPO BIGMED FTALMOSCOPIO IN 0 R | /
i !
005-1554: L
HOSPITA CONSULTA EXTERNA EQUIPQ BIOMEDICO OFTALMOSCOPIO INDIRECTO 532285220016 | CORRECTIVO | §/.  500.00
SERGIO BERNALES <‘
005-1554: HOSPITAL OFTALMOSCOPIO CON MANGC
CONSULTA EXTERN UIPO BIO 53 2 0 v . 00
| SERGIo BERNALES ONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO RECARGABLE 2285220012 | CORRECTIVO | S/. 500
| =
005-1554: HOSPITAL OFTALMOSCOPIO CON MANGO A‘
CONSU 53228522 CTIVI . 500.00
PERGIOBERNAI s ONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO RECARGABLE 2285220013 | CORRECTIVO | §/. 5
. 1
005-1554: HOSPITAL OFTALMOSCOPIO CON MANGO
0 A EXTER EQUIPO EDICO 285220014 | CORRECTIVO | S/  500.00
SRCIO BERNALES CONSULTA EXTERNA QUIPO BIOMED! ECARGABLE 532285220014 | CORRECT! | /
005-1554: HOSPITAL OFTALMOSCOPIO CON MANGO |
CONSULTA EXTER EQUIPO BIOMEDICO 5322852200 CORRECTIVO | §/.  500.00
SERGIO BERNALES EHIERNA QUIPO BIOMED] RECARGABLE 1 | /
| 005-1554: T |
p0S-1554: HOSPITAL CONSULTA EXTERNA EQUIPG BIOMEDICO OFTALMOSCOPIO 532285220011 | CORRECTIVO | §/.  500.00
SERGIO BERNALES
1~ | ——
05-1554: HOSPIT
|° 15547 HOSPITAL CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO LENSOMETRO OFTALMICO 532274460005 | CORRECTIVO | §/. 1,000.00 .
SERGIO BERNALES ‘
L = - _ - _ |
005-1 3
554: HOSPITAL CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO LENSOMETRO COMPUTARIZADO 532274460006 | CORRECTIVO | 5/, 1,000.00
SERGIO BERNALES
| 005-1554:
ity CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO LAMPARA DE HENDIDURA 532271170002 | CORRECTIVO | S/. 2,500.00
SERGIO BERNALES N
0051554 HOSPITAL CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO LAMPARA DE HENDIDURA 532271170003 | CORRECTIVO | S/. 2,500.00
SERGIO BERNALES
05-1554;
pas-1554; HOSPITAL CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO LAMPARA DE HENDI DURA 532271170005 | CORRECTIVO | S/. 2,500.00
SERGIO BERNALES
05-1554:
005-1554; HOSPITAL CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO FORGPTERO 532264730001 | CORRECTIVO | S/ 2,000.00
SERGIO BERNALES
| 005-1554: AL
05-1554: HOSPIT CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO AUTOREFRACTOMETRO 532209290001 | CORRECTIVO | §/. 5,000.00 |
SERGIO BERNALES [
N |
05- o
00s-1554: HOSPITAL CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO PAQUIMETRO 532290130001 | CORRECTIVO | S/ 2,000.00
SERGIO BERNALES | 17
b
¥
005- | =T \ /i ¥
5-1554; HOSPITAL CONSULTA EXTERNA EQUIPO BIOMEDICO CAMPIMETRO 532218340002 | CORRECTIVO | §/. 7,000.00 \x= Jerge LE‘-f 5 Vilchez [ &
SERGIO BERNALES | Ny

Fuente: Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento - HSEB.




CUADRO DE GASTO POR TIPO DE MANTENIMIENTO POR SERVICIOS - HSEB

| CONCLUSIONES DELA EVALUACION —|
UNIDAD EXECUTORA upss TIPODEEQU coSTOTOTAL
PREVENTIVO | CORRECTIVO
[ 005-1554; HOSPITAL SERGIO
BERNALES ANATOMIA PATOLOGICA EQUIPO BIOMEDICO | S/ 2,00000| S/.  4,000.00 | S/. 6,000.00
| —
005-1554: HOSPITAL SERGIO [ |
BERNALES CENTRAL DE ESTERILIZACGION EQUIPO BIOMEDICO | §/.  90,000.00 s/ 50,000.00
= 1
005-1554: HOSPITALSERGIC | CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE
0 : X : :
| BERNALES SANGRE EQUIPO BIOMEDICO | §/.  2,000.00 s/ 200000,
005-1554: HOSPITAL SERGIO .
| BERNALES CENTRO OBSTETRICO EQUIPO BIOMEDICO | §/. zz,soo.oo| s/ 1570000 S/. 3s,zoo,oo‘
| 005-1554: HOSPITAL SERGIO ' '
| : CENTRO QUIRURGICO | EQUIPO BIOMEDICO | S/ 129,90000| §/. 127,100.00| S/. 257,000.00
BERNALES |
005-1554: HOSPITAL SERGIO | ' |
| BETALES CONSULTA EXTERNA | EQUIPOBIOMEDICO | 5/ 29,000.00 5/. 21460000 S/, 243,600.00
005-1554: HOSPITAL SERGIO | |
SEANALES CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPQ BIOMEDICO | s/. 189,700.00 | S/. 373,210.00| S/. 562,910.00
|" 005-1554: HOSPITAL SERGIO o [ |
g DIAGNOSTICO POR IMAGENES EQUIPO BIOMEDICO S/, 131,000.00 /. 131,000.00
. BERNALES | ]
005-1554; HOSPITAL SERGIO
| EMERGENCIA EQUIPO BIOMEDICO ‘ s/ 950000 /. 4230000 /. 5180000
_ BERNALES ; >
005-1554: HOSPITAL SERGIO |
. 26,500. . Y
. BERNALES HOSPITALIZACION FQUIPO BIOMEDICO | 5/ 26,500.00 4 s/ 250000
| 005-1554: HOSPITAL SERGIO PEDIATRIA | equipo BOMEDICO s/, 8110.00| S/ 811000
| BERNALES | | o : g
005-1554: HOSPITAL SERGIO [
| BERNALES £ | PATOLOGIA CLINICA EQUIPO BIOMEDICO | s/. 4,500.oo| s/, 4,500.001

RELACION DE EQUIPOS BIOMEDICO IDENTIFICADOS Y EVALUADOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO - HSEB

COoDIGO CONCLUSIONES DE \
UNIDAD EJECUTORA 1 UPSS Tips EQUIPAMIENTO ION DEL EQUI 0 05TO TO:
2 : Qoesal : 2 PATRIMONIA! LA EVALUACIC™ | < g
I3 o 4 & K4 - T |
005-1554: HOSPI | CUBADO ARA BEBES - BADO |
o ITA CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO ey RA PARA BEBES - INCUBADORA 532269990035 | CORRECTIVO §/.11,610.00

SERGIO BERNALES PARA NEONATOS

1 1 —
| 005-1554: HOSPITAL | INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA

SERGIO BERNALES CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO PARA NEONATOS 532269990036 | CORRECTIVO §/.11,610.00

I
005-1554: HOSPITAL | ! INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADCORA

532269990037 | CORRECTIVO s/. 11,610.00|

D NSIVOS 1
SEAGIO BERNALES CUIDADOS INTENSI EQUIPO BIOMEDICO PARA NEONATOS
005-1554: HOSPITAL | {NCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA
DADOS INTENSIVO. ] DICO 930 v . 8,110.0
SERGIO BERNALES | CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDIC | PARA NEONATOS 532269990038 | CORRECTIVO | S/. 8,110.00
005-1554: HOSPITAL | |NCUBADORA PARA BEBES - [NCUBADORA
U B . .
| SERGIDBERNALES CUIDADOS INTENSIVOS EQUIFO BIOMEDICO ARMNEGNATOS 532269990039 . CORRECTIVO | S/. §110 oo‘
005-1554: HOSPITAL |
CULDADOS INTENSIVOS 0 BIOMEDICO CUBADORA CERRADA 532259990051 | CORRECT! 5/. 8110.
| SEAGIO BERNALES IDADOS INTENSIVO! £QUIPO BIOMEDI INCUBADO 225999005 RRECTIVO | 5/. 811C.00
| = "
005-1554: HOSPITAL
o] sV ) o) UBADOR 32269930052 ECTIVO . 8,110.00
|SERGIOBERNALES IDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMED! INCUBADORA CERRADA 5322699901 CORRECTIV s/, 8
005-1554: HOSPITAL
os D CERRA 32263990 RRECTIV . 8110.00
SERGIO BERNALES CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO INCUBADORA CERRADA 532269990053 | CORRECTIVO | 5/, 8110
| ittt N |
005-1554: HOSPITAL
¢ 5 EQUIPC UBADO! 939005 cTivVO . 8,110.00
LSERGIO BERTRLES UIDADOS (NTENSIVOS QUIPO BIOMEDICO INCUBADORA CERRADA 532269990054 | CORRECT! s/. 8110,
005-1554: HOSPITAL | ()15 Apos INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO INCUBADORA CERRADA 532269990055 | CORRECTIVO | S/. 8,110.00 |
SERGIO BERNALES | |
005- H | | |
1S54 HOSPITAL L )15,AD 0 INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO ASPIRADORA DE SECRECIONES 537208120095 | CORRECTIVO | /. 2,000.00
SERGID BERNALES
I
|005—1554: HOSPITAL VENTILADOR YOLUMETRICO MECANICO
CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO 532298550012 | CORRECTIVO | S/.38,750.00
| SERGIO BERNALES a NEONATAL / .
| 005-1554: HOSPITAL VENTILADCR VOLUMETRICO MECANICO | A
CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO 532298550013 | CORRECTIVO | $/.72,510.00
| SERGIO BERNALES DAp N a o NEONATAL | /
— : — |
| 005-1554: HOSPITAL | VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO b
CUIDADOS INTENSIVOS UIPO BIOMEDICO 5327298550014 | CORRECTIVO | S/.38,750.00
SERGIO BERNALES INT EQuIP e NEONATAL | / :
005-1554: HOSPITAL
05 INTENSIV! U EDICO VENTILADOR YOLUMETRICC 53229855 ORRECT} 5/.17,050.0
SERGIO BERNALES CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMED! TILADOR VOLUMETR 798550016 | CORRECTIVO | S/ 0
005-1554: HOSPITAL |1y 41y 0 iNTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO VENTILADOR VOLUMETRICO 532298550017 | CORRECTIVO | 5/.34,350.00
SERGIO BERNALES |
OO5'155“'05F'TAL| CUIDADOS INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO VENTILADOR YOLUMETRICO 531295550013‘ CORRECTIVO |5/A 17,050.00
SERGIO BERNALES
005-1554: HOSPI TAL
NTENSIV EQUIPO BICMEDICO VENTILADOR VOLUMETRICO 532298550019 | CORRECTIVO |s.17oso,oo
 ERGI0 BERNALES CUIDADOS INTENSIVOS QUIPO BIOMED! NTILADOR /. 17,
-1554: HOSPITAL | |
‘0051 54: HOSP L| CUIDADDS INTENSIVOS ‘ EQUIPO BIOMEDICO VENTILADOR VOLUMETRICO 532298550020 | CORRECTIVO | §/.17,050.00

SERGIO BERNALES

SERGIO BERNALES

005-1554: |
05-1554: HOSPITAL| ¢y 0505 INTENSIVOS EQUIPO BIOMEDICO VENTILADOR VOLUMETRICO 532298550021 | CORRECTIVO | $/.17,050.00

005-1554: HOSPITALI
SERGIQ BERNALES

CUIDADOS INTENSIVOS | EQUIPC BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X l 672247770020 | CORRECTIVO s/. 10,00D.00|

Fuente: Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento - HSEB.




TOTAL PROGRAMACION PARA EJECUCION PRESUPUESTAL DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS - HSEB

TIPO DE
UNIDAD EJECUTORA MANTENIMIENTO MONTO
CORRECTIVO $/.916,020.00
005-1554: HOSPITAL SERGIO
BERNALES
PREVENTIVO $/. 505,600.00
TOTAL GENERAL S/.1,421,620.00

7.1.3 DIMENCIONAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y EL
PRESUPUESTO

El presente Pan de Mantenimiento ha sido elaborado teniendo en cuenta las
necesidades principales del Hospital, luego del diagnostico y del andlisis situacional
de los equipos biomeédicos y electromecanicos, se ha determinado para la

implementacion de las lineas de intervencion de acuerdo al siguiente detalle:

‘ LINEAS DE INTERVENCION COMPONENTES COSTO §/. |

| | Mantenimiento preventivo y
Lineas de Intervencién 1 | correctivo de equipos | S/. 283.500.00 [

Electromecdnicos

| Mantenimiento preventivoy
Lineas de Intervencion1 |
|

| s/.1421,62000
correctivo de equipos Biomédicos
I I

| TOTAL | S/.1°705,120.00

El monto total para la implementacion de las lineas de intervencion y cumplimiento
de(los) programa(s) de mantenimiento, metas fisicas y financieras del presente Plan
es de S/. 1°705,120.00, el cual se incluira dentro del Plan Operativo Institucional —

POI, como un documento de gestion que les permita una adecuada ejecucion del »-
P R e
gasto. / Y
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La unidad organica responsable de la gestion de mantenimiento de equipamiento
electromecanico y biomedicos debera formular estrategias para el cumplimiento al
100% de la programacion del Plan, emitir informes trimestrales informando las
metas logradas en el marco del Plan y alavez deberan hacer de conocimiento a la

autoridad del hospital.

. ANEXOS

FORMATO 8 EQUIPOS POR REPOSICION APROBADOS

FORMATO 7.1 - IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO
BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL SERGIO E.
BERNALES 2020.

FORMATO 741 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPOS
ELECTROMECANICOS DL HNSEB - 2020.

FORMATO 7.2 IDENTIFICACION Y EVALUACION PARA MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA HNSEB. - 2020

FORMATO 7.1 IDENTIFICACION Y EVALUACION PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO HNSEB - 2020.

FORMATO 8 CONSOLIDACION DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO
POR REPOSICION DL HNSEB -2020

FORMATO 8 CONSOLIDACION DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO POR
REPOSICION DEL HNSEB. - 2020.
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